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MULTI MONITORING SYSTEM AND DISPLAY OF PHYS-
IOLOGICAL VARIABLES IN MOBILE DEVICE
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ABSTRACTThe mobile systems as cellphone, tablet and others are currently being used for applications in different areas, in which the funda-mental requirement is portability. It is for this reason that this pa-per shows, the incursion of mobile applications in the health area, 
specifically in the area of telemedicine, this paper shows how the ECG signal is recorded, displayed and transmitted via wireless as a mobile device this is done with the purpose of having a portable system as a platform of real time monitoring of several patients. In addition to the ECG signal transmission are displayed as parame-ters: heart rate and temperature of patients. So far been tested with 51 patients (23 men and 28 women, between 25 and 35 years), giving very consistent results compared with the results shown by sales teams. Furthermore it is important to highlight that in this work, we created a graphical interface on a tablet, which displays 
RESUMENLos sistemas móviles como celulares, tablet y otros, actualmente están siendo usados en diferentes áreas, en las cuales es indispen-sable requerimientos de portabilidad. Este artículo presenta una nueva metodología para realizar aplicaciones móviles en el área 
de la salud y específicamente en telemedicina. Se muestra como una señal  ECG es grabada, visualizada y enviada vía inalámbrica a un dispositivo móvil, esto con el propósito de tener un sistema en tiempo real para el monitorio de pacientes. Adicionalmente, a la transmisión de la señal ECG, se muestra en el aplicativo datos de rítmo cardíaco y temperatura de cada paciente. El sistema fue probado con 51 pacientes (23 hombres y 28 mujeres, entre 25 y 35 años), dando resultados similares comparados con otros equipos comerciales, como power Lab. Es importante resaltar que se creó 
una interfaz gráfica en la tablet,  la cual muestra datos de 3 pacien-tes diferentes en tiempo real, este trabajo novedoso tendrá un fu-turo promisorio, ya que actualmente los sistemas no son de multi usuario, es decir solo monitorean un paciente. Finalmente conclui-mos que la tecnología inalámbrica puede ser usada para transmitir 
datos fisiológicos en tiempo real.
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1. INTRODUCCIÓN
Un app es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles (smartphone o tablets) con el propósito de ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter pro-fesional o de ocio y entretenimiento [1], [2]. El objetivo de una app es facilitar la consecución de una tarea determinada o asistirnos en ope-raciones y gestiones del día a día. Estas aplica-ciones proveen acceso instantáneo a un conte-nido sin tener que buscarlo en Internet y, una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas sin necesidad de una conexión a la red [3] [4]. Todos y cada uno de ellos sirven para ahorrar tiempo y dinero al usuario, al permi-tirle hacer cosas; algunos con ciertas presta-ciones, otros con un determinado diseño; unos son más amigables o fáciles de usar que otros, pero bajo el mismo principio.                                  
1.1. APP en saludActualmente en el área de la salud, se viene desarrollando una gran necesidad de aplica-ciones, ya que  hoy se busca tener un control minuto a minuto de cada paciente y con la tec-nología actual, no se lleva a cabo, es así como la incursión de los sistemas móviles, es un gran apoyo para contrarestar las necesidades que se 
desean solucionar [1], [5] [6]. Las app en salud, permiten realizar sistemas de tele monitoreo, 
tele dermatologia, tele operación y otros.  Un ejemplo de todo esto es, las aplicaciones móvi-les sanitarias han experimentado un crecimien-to exponencial en el último año, por su facilidad de uso, rapidez, versatilidad y bajo coste. Según los organizadores del evento ‘App on Health’, 
existen unas 6.000 herramientas de este tipo en las tiendas (store) de los tres sistemas de re-ferencia para móviles con conexión a internet (Apple para Iphone, Blackberry y Android), de 
las que el 30% han sido diseñadas para médi-
cos [4], [7], [8], [9].
1.2. Telemedicina 
La definición de telemedicina se viene profun-
dizando cada día más [6], [7]. El logro de las TIC, han permitido una gran avance de la tele-medicina, y algunos autores mencionan en sus trabajos que este termino cambiará en gran medida el modelo actual de atención a pacien-tes en el mundo. Se puede decir que el inter-
cambio de información medica hace que el tér-
mino se vaya masificando y que se utilice mas, con propositos de medicina a distancia, que 
significa mayor cobertura [8] [9], [10]. Las te-lecomunicaciones es otra área que fortalece las telemedicina, ya que es la encarga de transmi-tir información. Es importante mencionar a la 
Universidad de Nebraska 1959, en su Facultad de Medicina, donde existe el primer documento que habla de una telecomunicación visual en el cuidado de la salud, en concreto, en la especia-
lidad de psiquiatría [6], [7], [11], [12]. Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo 
presenta un método novedoso para adquirir y 
visualizar variables fisiológicas en un disposi-tivo móvil, y además algo mas novedoso aun es que se pueden visualizar 3 pacientes al mismo 
tiempo, es decir el médico puede tener en su dispositivo móvil  el control de 3 pacientes la mismo tiempo.
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data from 3 different patients, in real time, making it a new work with a very promising future. Finally, this paper concludes that bluetooth technology can be used for the transmission of real-time physiological data.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la señal del electrocardiograma (ECG) fue 
necesario la implementación de un amplifica-
dor de instrumentación AD620, un amplifica-
dor operacional LM358, un circuito de filtrado pasa banda. El sistema de medición de frecuen-cia cardíaca (FC) consta de un fototransistor 
SFH309, un emisor de infrarrojos SFH487, dio-
dos 1N4148 y LM358 para la etapa de amplifi-
cación. Por último para la toma de temperatura corporal (T) se utilizó el sensor LM35, conecta-
do a un amplificador operacional LM358. Para la automatización se usó un microcontrolador 
PIC16f877 y para la recepción y visualización 
final del app se utilizó una Samsung Galaxy 
Note 10.1 (tablet).
3. METODOLOGÍA
Debido a que es un multimonitoreo se trabajó con mas de un paciente, se tomó la decisión de 
trabajar con 3 personas en buen estado físico de forma simultánea, las cuales se les midió las 
variables fisiológicas mencionadas anterior-mente, en caso de alteración de las variables (ritmo cardíaco alto) se muestra una alerta en la tablet.La metodología se dividió en tres etapas de de-sarrollo: Adquisición de la señal, automatiza-
ción y visualización como lo muestra la figura 1.
Figura 1. Diagrama de bloques del diseño general del proyecto
Como se puede ver en la figura 1, en la prime-ra etapa, adquisición de la señal se conectan los 
implementos necesarios al paciente, para la ad-quisición de las variables:
ECG: es necesario la conexión de electrodos al paciente, para la toma de la señal ECG, de aquí 
pasa a un amplificador de instrumentación 
AD620 con alta ganancia en la entrada por con-siguiente bajo consumo de corriente, especial para las señales del corazón debido a su bajo nivel de voltaje, seguidamente se lleva la señal 
a un filtro pasabanda para corregir ruido y por último acondicionamiento.
Temperatura: se utiliza un sensor de tempera-tura LM45 (termómetro de forma bocal) conec-
tado a un amplificador diferencial LM358 con una de las entradas a tierra dando como salida la diferencia de las dos entradas y un circuito 
de amplificación para el acondicionamiento ha-
cia el PIC.
Frecuencia cardíaca: se utiliza un fototransistor 
SFH309 y un emisor de infrarrojos SFH487 para la adquisición de la pulsación cardíaca, pasa 
por una etapa de filtrado para mejoramiento 
de la señal, después se amplifica la señal y por último el circuito de disparo, que me permite tomar los datos de las pulsaciones. Finalmente 
se realizó la verificación de las variables fisio-lógicas adquiridas con respecto a los disposi-
tivos electrónicos calibrados como Power Lab. En la siguiente etapa, automatización se recibe 
las variables medidas y se programa para qué tome muestras cada 1ms, además, se prepara para su respectiva transmisión de los datos de 
forma inalámbrica a través de módulos de blue-
tooth.  Por último la etapa de visualización se 
realizó las respectivas pruebas con LCD antes de la transmisión para ver su funcionamiento. 
Después de corroborar el estado óptimo de las 
variables se envió la información a través del módulo bluetooth al dispositivo móvil tablet. 
4. RESULTADOSSe tuvo en cuenta un app sencillo visualmente y fácil de manejar colores agradables visual-mente (blanco y azul) con dos partes, una parte 
estática en el cual el médico de cabecera y el 
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paciente de vital importancia y la segunda par-te es dinámica, en la cual se muestra las varia-
bles fisiológicas trabajadas en tiempo real. Ver 
figura 2.
Figura 2. App finalizado
Como se puede obsevar en la figura 2, en la par-te estática del app, se ingresaran datos del pa-ciente de vital importancia como número de la 
habitación seleccionada a través de una pesta-ña, sexo, nombre, apellido, documento de iden-
tificación, edad,  peso, tipo de sangre y alergias que sufre el paciente. En la segunda parte se encuentra variables a atender como tempera-tura corporal, frecuencia cardiaca, frecuencia cardiaca máxima, esta última se adquiere con una ecuación matemática en la cual se toma de referencia el sexo, edad y peso que fue ingre-sado con anterioridad en el app, por último se muestra en tiempo real la señal ECG en tiempo real. En la parte inferior del app se encuentra el 
estado del paciente con un botón en verde si se encuentra en estado óptimo o del caso contra-rio un botón rojo si se encuentra en estado de peligro, además una alarma sonora
5. CONCLUSIONES
Dado que hoy en día las aplicaciones móviles en el área de la salud, pasan a ser una necesidad, y más aún, cuando dicha aplicación mide o veri-
fica el estado de algunos de nuestros sistemas 
fisiologicos, características que son prioritarias para personas que necesitan de un constante 
monitoreo y que actualmente utilizan méto-dos algo incomodos, como por ejemplo visita 4 
veces  al día al centro médico. Es así como se demostró que se pueden aprovechar el poder de procesamiento de un dispositivo reprogra-mable y de fácil uso. La aplicación desarrollada es de fácil implantación, no se necesita exube-rante costos de dinero, como se aplicará para Smartphone (Tablets), se puede trabajar como dispositivo multitareas, además que laaplica-ción realziada es multi plataforma, se realizó 
la prueba en un sistema operativo iOS, dando excelente resultados.
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